Cesky metrologicky institut
Mi Okruzni 31, Brno, 638 00
Oblastni inspektorat Praha, Radiova 3, Praha, 102 00

___ POTVRZENI -
O OVERENi STANOVENEHO MERIDLA

Datum vystaveni: 18.5.2009 List 1 z 1 listu

Ing. Viadimir/Pers]
feditel oblastniho inspektoratu

Zakaznik: KVD plus, s.r.0., 277 04 Citov ¢.p. 80

Meéridlo:
Druh: Véhy s neautomatickou Cinnosti tfidy presnosti an
Vyrobce: Vahy-Rose
Typ: Stabil
Vyrobni ¢islo: 0416
Meéfici rozsah: Max = 60 000 kg Min =400 kg e=20kg d=20kg
Umisténi méfidla: provoz Dolni Berkovice

Pouzité etaiony:
Sekundarni etalon IV_fadu, kalibrovan CMI Ol Jihlava, kalibragni list &.6151-KL-Z226-09

Vysledek: M&fidlo vyhovélo pozadavkim CSN EN 45 501 a v souladu s § 9, odst. 2 zdkona o metrologii
¢.505/1990 Sb. v platném znéni a § 6 vyhlasky MPO &.262/2000 Sb. v platném znéni bylo opatieno Gfednimi
znaCkami na mistech urenych v certifikatu (rozhodnuti) o schvéleni typu méfidla.

Platnost ovéreni: Doba platnosti ovéfeni je stanovena vyhlaskou Ministerstva priimysiu a obchodu
€.345/2002 Sb. v platném znéni. Platnost ovéfeni zanika v pfipadech uvedenych v § 7, odst. 2 vyhlasky Minis-
terstva primyslu a obchodu €.262/2000 Sb. v platmém znéni.

Dne: 4.5.2009
Méril: Drahota Jaroslav B \, W H‘

Toto potvrzeni se vydavd jako nepovinny doklad o ovéFeni méFidla na zdkladé zvldstniho pozadavku zdkaznika. Toto
potvrzeni nesmi byt bez pisemného souhlasu provadéjici laboratofe rozmnozovanc jinak nez v celkovém poctu listii.



